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Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023 über die

Anerkennung

DEKRA Testing and Certification GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart

Standorte Stuttgart

Sicherheitsprüfungen Handwerkstraße 1 7
70565 Stuttgart

EMV Sch ulze-Delitzsch-Straße 56
70565 Stuttgart

Standort Dresden:

Sicherheitsprüfungen Enderstraße 92b
01277 Dresden

Geschäftsführer Herr Jörg-Timm Kilisch

Prüflaboratorium für Medizinprodukte nach $ 18 des Gesetzes zur Durchführung
unionsrechtlicher Vorschriften betreffend Medizinprodukte (Medizinprodukterecht-
Durchführungsgesetz - MPDG)l unter Einhaltung der anzuwendenden
Anforderungen derVerordnungen (EU) 201717452 und (EU) 201717463 Anhang Vll
sowie DIN EN ISO/IEC 170254

Gesamtverantwortliche Herr Jörg-Timm Kilisch
Leitung Laboratorium

Telefon
E-Mail
Website

+49-711-7861-3454
prod ucts. de@dekra. com
wr,vr,v. dekratesting-and-certification. de
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Die Anerkennung ist bis zum 26.02.2028 befristet.
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

Geltungsbereich
Standorte

Handwerkstraße 17, 7 0565 Stuttgart
Enderstraße 92b, 01277 Dresden
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Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfverfahren

Sicherheits-
prüfungen

Medizinprodukte,
aktive

Prüfung auf Überein-
stimmung

Bauelemente und ME-
Systeme

elektrische Prüfungen und
Schutz gegen elektrische
Gefährdungen

mechanische Festigkeit
und Schutz gegen
mechanische
Gefährdungen

Schutz gegen
Gefährdungen durch
u nenvü nschte/ü bermäßige
Strahlung

Schutz gegen übermäßige
Temperaturen einschl.
Brandverhütung

UmwelG
simulationsprüfungen

DtN EN 60601-1

tEC 60601-1

DtN EN 60601-1-1

tEc 60601-1-1@

DtN EN 60601-1-48

tEc 60601-1-4e

vom Hersteller vorge-
legte lnformationen

- zu Bauelementen
und Baugruppen

- zur Biokompati-
bilität

Gebrauchsan-
weisung/Begleit
papiere

- Gebrauchstaug-
lichkeitsakte

- zu programmier-
baren elektri-
schen medizini-
schen Systemen
(PEMS)

Prüfung auf Überein-
stimmung
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Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023 -+G
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Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfuerfahren

Risikomanage-
mentakte

zur Strahlung,
ionisierend/nicht-
ionisierend

Medizinprodukte,
aktive

vom Hersteller vor-
gelegte lnfor-
mationen

- Gebrauchs-
tauglichkeitsakte

Prüfung auf Überein-
stimmung

DtN EN 60601-1-6
rEC 60601-1-6

Medizinprodukte,
aktive

Prüfung auf Überein-
stimmung
- visuelle Alarme
- akustische Alarme

vom Hersteller vor-
gelegte lnfor-
mationen

- Gebrauchsan-
weisung/Begleit-
papiere/Techni-
sche Beschrei-
bung

- Risikomanage-
mentakte

DtN EN 60601-1-8
tEc 60601-1-8
(nur Dresden)

Medizinprodukte,
aktive, zur Anwen-
dung in häuslicher
Umgebung

Prüfung auf Überein-
stimmung

mechanische Festigkeit
und Schutz gegen
mechanische
Gefährdungen

Umwelt-
simulationsprüfungen

Sicherheits-
prüfungen

vom Hersteller vor-
gelegte lnfor-
mationen

- Gebrauchsan-
weisung/Begleit-
papiere

DtN EN 60601-1

IEC 60601-1-11

-11
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfverfahren

Sicherheits-
prüfungen

Gebrauchs-
tauglichkeitsakte

Risikomanage-
mentakte

Geräte für
extrakorporale
Kreisläufe,
lnfusionen sowie zur
Hämopherese

- lnfusionspumpen
und -steuergeräte

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festleg ungen

DrN EN 60601-2-24
tEc 60601-2-24

Chirurgiegeräte und
Chirurgiehilfsgeräte

Leuchten

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-41
tEC 60601-2-41

Geräte zur
Stimulation von
Nerven und Muskeln

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festleg ungen

DIN EN 60601-2-10

tEc 60601-2-10

Chirurgiegeräte und
Chirurgiehilfsgeräte

Endoskopie-
geräte

HF-Chirurgie-
geräte und
Zubehör

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-18

tEc 60601-2-18

DtN EN 60601-2-2
rEc 60601-2-2

Sterilisatoren,
Reinigungsgeräte,
Desinfektionsgeräte

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 61010-2-040
tEc 61010-2-040

Geräte zur
Überuvachung von
nicht vitalen
physiologischen
Parametern

Elektromyo-
graphen und
Geräte für
evozierte
Potentiale

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-40

tEc 60601-2-40
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Reg.-Nr.: PL-MDR-O14
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

Gegebenenfalls bestehende Ausschlüsse von Teilprüfungen einer Prüfung sind im
Geltungsbereich der Anerkennung nicht aufgeführt und müssen vom Labor bei Auftragsprüfung
dem Auftraggeber mitgeteilt werden.

Die Anerkennungsbegutachtung fand unter Berücksichtigung der normativen Verurreise der
europäischen Regelwerke (DlN EN) statt. Die normativen Veruveise der internationalen
Regelwerke (lEC, ISO) wurden nicht berücksichtigt, sofern die referenzierten internationalen
Ausgabestände der Normen nicht explizit in der Anlage zum Bescheid ausgewiesen sind.

Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfuerfahren

Geräte zur
übenrrachung von
vitalen Parametern

- automatische,
zyklische, nicht-
invasive Blut-
drucküber-
wachungsgeräte

Geräte mit nicht-
ionisierenden
Strahlen

- Geräte mit Nicht-
Laser-
Lichtquellen für
die Anwendung in
der Therapie,
Diagnose,
Übenruachung
und für
kosmetische/
ästhetische
Zwecke

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 80601-2-30
rEc 80601-2-30

DtN EN 60601-2-57
IEC 60601-2-57

Geräte für die
extrakorporal
induzierte Lithotripsie

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festleg ungen

DtN EN 60601-2-36
IEC 60601-2-36

Sicherheits-
prüfungen

ln-vitro-Diagnostik-
(lVD-) Medizingeräte

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DIN EN 61010-2-101

rEC 61010-2-101
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Reg.-Nr.: PL-MDR-O14
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

Standort: Sch u lze-Del itzsch-Straße 56

Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfverfahren

EMV Medizinprodukte,
aktive

Prüfung zum Nachweis der
Übereinstimmung im
Messbereich von 9 kHz bis
6 GHz - Ohne 10 m
Messentfernung

- Störaussendung

- Störfestigkeit

DtN EN 60601-1-2

Mitgeltend:

tEC/TR 60601-4-2

Vom Hersteller vor-
gelegte lnfor-
mationen

- Aufschriften

Bezeichnungen

Gebrauchsan-
weisung/Begleit-
papiere

Prüfung auf Überein-
stimmung

Geräte für
extrakorporale
Kreisläufe,
lnfusionen sowie zur
Hämopherese

- lnfusionspumpen
und -steuergeräte

- Hämodialyse-,
Hämodia-
filtrations- und
Hämofiltrations-
geräte

- Peritoneal-
Dialyse-Geräte

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festleg ungen

DtN EN 60601-2-24
tEC 60601-2-24

DtN EN 60601-2-16
tEC 60601-2-16

DtN EN 60601-2-39
tEc 60601-2-39

Beatmungs-,
Sauerstofftherapie-
(einschl. hyperbare
Therapiekammern)
und lnhalations-
narkosegeräte

Beatmungsgeräte

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN tSO 80601-2-
12
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023 -+G__ _

Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfuerfahren

Geräte zur
Stimulation oder
Hemmung

- Defibrillatoren

Geräte zur
Stimulation von
Nerven und
Muskeln

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festleg ungen

DtN EN 60601-2-4
IEC 60601-2-4

DtN EN 60601-2-10
IEC 60601-2-10

Chirurgiegeräte und
Chirurgiehilfsgeräte

Endoskopie-
geräte

HF-Chirurgie-
geräte und
Zubehör

Leuchten

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-18
IEC 60601-2-18

DtN EN 60601-2-2
lEc 60601-2-2

DtN EN 60601-2-41
tEC 60601-2-41

Ophthalmologische
Geräte

Geräte zur Glas-
körperentfernung/
Linsenentfernung

Prüfung der Einhaltung
der allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 80601-2-58
tEC 80601-2-58

Aktive
Rehabilitationsh ilfen
und Prothesen

- Elektrorollstühle
und -mobile und
zugehörige
Ladegeräte

Prüfung zum Nachweis
der Übereinstimmung

Leistu n gsanforderu ng en
Anforderungen an
Batterieladegeräte

DIN EN 12184

EMV

Patientenlagerungs-
und Transport-
einrichtungen

- Decken, Matten
und Matratzen

- Operationstische

Transport-
inkubatoren

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 80601-2-35
tEC 80601-2-358

DtN EN 60601,2-46
lEc 60601-2-46

DtN EN 60601-2-20
lEc 60601-2-20
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfverfahren

EMV Geräte zur Ubennia-
chung

multifunktionale
Patientenüber-
wachungsgeräte

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-49s]

lEc 60601-2-49e
rEc 80601-2-49

Wärmebild-
kameras für
Reihen-
untersuchungen

DtN EN tEC 80601-2-
59
tEc 80601-2-59

Geräte für
bildgebende
Verfahren mit nicht-
ionisierender
Strahlung

Ultraschallgeräte für
Diagnose und
Überwachung

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-37
tEC 60601-2-37

Geräte zur
Überwachung von
nicht vitalen
physiologischen
Parametern

- Elektromyo-
graphen und
Geräte für
evozierte
Potentiale

- Elektroenzepha-
lographen

Geräte für trans-
kutane Partial-
druckübenva-
chung

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-40
tEC 60601-2-40

DtN EN 60601-2-26
IEC 60601-2-26@
tEc 80601-2-26

DrN EN 60601-2-23
tEc 60601-2-23
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023 -+G

Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfuerfahren

Geräte zur
Überurachung von
vitalen Parametern

- Ambulante elek-
trokardiogra-
phische Systeme

- automatische,
zyklische, nicht-
invasive Blut-
drucküber-
wachungsgeräte

- Pulsoximetrie-
geräte

- Blutdrucküber-
wachungsgeräte

- Elektrokardio-
graphen

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festleg ungen

DtN EN 60601-2-47
tEc 60601-2-47

DtN EN 80601-2-30
tEC 80601-2-30
DtN EN 60601-2-308

DtN EN tSO 80601-2-
61

DIN EN 60601-2-34
IEC 60601-2-34

DIN EN 60601-2-25
tEC 60601-2-25
DtN EN 60601-2-27
IEC 60601-2-27

Geräte für Strahlen-
und Thermotherapie

Geräte mit nicht-
ionisierenden
Strahlen

- Kurzwellen-
Therapiegeräte

- Mikrowellen-The-
rapiegeräte

- Ultraschall-
Physiotherapie-
geräte

- Säuglings-Photo-
therapiegeräte

- Säuglingswärme-
strahler

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festlegungen

DtN EN 60601-2-3
rEc 60601-2-3

DIN EN 60601-2-6
tEc 60601-2-6

DIN EN 60601-2-5
IEC 60601-2-5

DtN EN 60601-2-50
tEc 60601-2-50

DIN EN 60601-2-21
IEC 60601-2-21

EMV

Geräte für die
extrakorporal
induzierte Lithotripsie

Prüfung der Einhaltung der
allgemeinen und
besonderen Festleg ungen

DtN EN 60601-2-36
rEC 60601-2-36
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023 .+G

Gegebenenfalls bestehende Ausschlüsse von Teilprüfungen einer Prüfung sind im
Geltungsbereich der Anerkennung nicht aufgeführt und müssen vom Labor bei Auftragsprüfung
dem Auftraggeber mitgeteilt werden.

Die Anerkennungsbegutachtung fand unter Berücksichtigung der normativen Verweise der
europäischen Regelwerke (DlN EN) statt. Die normativen Verweise der internationalen
Regelwerke (lEC, ISO) wurden nicht berücksichtigt, sofern die referenzierten internationalen
Ausgabestände der Normen nicht explizit in der Anlage zum Bescheid ausgewiesen sind.

Regelwerke

DIN EN 12184 .2014-06 Elektrorollstühle und -mobile und zugehörige Ladegeräte -
Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN
12184"2014

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale (lEC 60601-1:2005 + Cor
:2006 + Cor. :2007 + A1:2012); Deutsche Fassung EN
60601-1:2006 + Cor. :2010 + A1:2013

DIN EN 60601 -1 :20Q7-07o - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale (lEC
60601-1 : 2005); Deutsche Fassung EN 60601 -1 :2006;
einschließlich AC:201 0

DIN EN 60601-1 : 1996-03o - Medizinische elektrische
Geräte; Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
(lEC 60601-1 : 1988 +A1 : 1991 +A2: 1995); Deutsche
Fassung EN 60601-1 : 1990 + 41 : 1993 + A2 : 1995

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-1: Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit; Ergänzungsnorm:
Festlegungen für die Sicherheit von medizinischen

DIN EN 60601-1 .2013-12

@
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Prüfgebiet Prüfgegenstand
Produkt(kategorie)

Prüfungsart
Prüfung

Regelwerk
Prüfverfahren

EMV ln-vitro-Diagnostik-
(lVD-) Medizingeräte

Prüfung zum Nachweis der
Übereinstimmung im
Messbereich von 9 kHz bis
6 GHz
- Störaussendung

- Störfestigkeit

DtN EN 61326-2-6
tEc 61326-2-6

Vom Hersteller vor-
gelegte lnforma-
tionen

- Aufschriften.

- Bezeichnungen

- Gebrauchsan-
weisung/Begleit-
papiere

Prüfung auf Überein-
stimmung

DIN EN 60601-1-1 :2002-08
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Reg.-Nr.: PL-MDR-O14
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

DIN EN 60601-1-2 : 2016-05

DIN EN 60601-2-3 :2017-10

DIN EN 60601-1-4 :2001-O4s

DIN EN 60601-1-6 | 2016-02

DIN EN 60601-1-8/A11 :2018-
02

elektrischen Systemen (lEC 60601-1-1 : 2000); Deutsche
Fassung EN 60601-1-1 .2Q01

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-2:Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm:
Elektromagnetische Störg rößen - Anforderu ngen und
Prüfungen (lEC 60601 -1-2:2014); Deutsche Fassung EN
6O601-1-2:2015

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-3: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Kurzwellen-
Therapiegeräten (lEC 60601 -2-3: 2012 + A1 :2016); Deutsche
Fassung EN 60601-2-3:2015 + 41:2016

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-4: Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit; Ergänzungsnorm:
Programmierbare elektrische medizinische Systeme (lEC
60601-1-4: 1996 + 41 : 1999); Deutsche Fassung EN
60601-1-4: 1996 +41 : 1999

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-6:Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm:
Gebrauchstauglichkeit (lEC 60601-1 -6:2Q10 + 41 :201 3);
Deutsche Fassung EN 60601-1-6:2010 + 41:2015
DIN EN 60601-1-6 :2010-10o - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 1-6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -
Ergänzungsnorm: Gebrauchstaugllchkeit (lEC 60601 -1 -6 :

2010); Deutsche Fassung EN 60601 -1-6:2Q10
DIN EN 60601-1-6 :2Q08-02e - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 1-6: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -
Ergänzungsnorm: Gebrauchstauglichkeit (lEC 60601 -1-
6:2006); Deutsche Fassung EN 60601-1-6:20Q7

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-8:Allgemeine
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm:
Alarmsysteme - Allgemeine Festlegungen, Prüfungen und
Richtlinien für Alarmsysteme in medizinischen elektrischen
Geräten und in medizinischen elektrischen Systemen;
Deutsche Fassung EN 60601 - 1-8.2007 lA1 1:2017
DIN EN 60601 -1-8:2014-04 - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 1-8: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -
Ergänzungsnorm: Alarmsysteme - Allgemeine
Festlegungen, Prüfungen und Richtlinien für Alarmsysteme
in medizinischen elektrischen Geräten und in medizinischen
elektrischen Systemen (lEC 60601-1-8:2006 + N:2A1\;
Deutsche Fassung EN 60601-1-8:2007 + Cor.:2010 +
A1:2013

DIN EN 60601-1-8 : 2010-05e - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 1-8: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

DIN EN 60601-1-11 :2016-04

DIN EN 60601 -2-2 : 2018-12

DIN EN 60601 -2-4 : 2012.05

DIN EN 60601 -2-5 : 2016-08

einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale -
Ergänzungsnorm : Alarmsysteme - Allgemeine
Festlegungen, Prüfungen und Richtlinien für Alarmsysteme
in medizinischen elektrischen Geräten und in medizinischen
Systemen (lEC 60601-1-8 : 2006); Deutsche Fassung EN
60601-1-8 :2QQ7 + CENELEC-Cor. .2010 zu EN 60601-1-8
2007

Medizinische elektrische Geräte - Teil 1-11: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale - Ergänzungsnorm:
Anforderungen an medizinische elektrische Geräte und
medizinische elektrische Systeme für die medizinische
Versorgung in häuslicher Umgebung (lEC 60601-1-
11:2015); Deutsche Fassung EN 60601 -1-11:2015

DIN EN 60601-1-1 1 .2Q11-038 - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 1-11: Allgemeine Festlegungen für die
Sicherheit einschließlich der wesentlichen
Leistun gsmerkmale - Ergänzun gsnorm : Anforderun gen an
medizinische elektrische Geräte und medizinische
elektrische Systeme für die medizinische Versorgung in
häuslicher Umgebung (lEC 60601 -1-11.2Q10); Deutsche
Fassung EN 60601 -1-1 1:2010

Medizinische elektrische Geräte - Teil2-2: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Hochfrequenz-
Chirurgiegeräten (lEC 60601-2-2:2017); Deutsche Fassung
EN IEC 60601-2-2:2018
DIN EN 60601-2-2:2016-O3e - Medizinische elektrische
Geräte - Teil2-2. Besondere Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Hochfreq uenz-Ch iru rgiegeräten und H F-chi rurg ischem
Zubehör
DIN EN 60601-2-2:2010-018 - Medizinische elektrische
Geräte -Teil2-2'. Besondere Festlegungen für die Sicherheit
einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von
Hochfreq uenz-Chiru rg iegeräten und H F-ch i ru rg ischem
Zubehör (lEC 60601-2-2:2009); Deutsche Fassung EN
60601-2-2:2009
DIN EN 60601-2-2 .2007-09s - Medizinische elektrische
Geräte - Teil2-2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit
von Hochfrequenz-Chirurgiegeräten (lEC 60601-2-2.2006);
Deutsche Fassung EN 60601 -2-2:2007

Medizinische elektrische Geräte - Teil2-4. Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Defibrillatoren (lEC
60601 -2-4:20 1 0); Deutsche Fassu ng E N 6060 1 -2-4.201 1

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-5: Besondbre
Festlegungen für die Sicherheit von Ultraschall-
Physiotherapiegeräten (lEC 60601 -2-5.20A4; Deutsche
Fassung EN 60601 -2-5:201 5
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Reg.-Nr.: PL-MDR-O14
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

DIN EN 60601-2-6 :2017-10

DIN EN 60601 -2-10 : 2017 -09

DIN EN 60601-2-1 6 : 2020-05

DtN EN 60601-2-18 .2016-10

DIN EN 60601-2-20 | 2017-Og

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-6: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Mikrowellen-
Therapiegeräten (lEC 60601 -2-6:2012 + A1:2016);
Deutsche Fassung EN 60601-2-6:2015 + A1:2016

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-10: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten zur
Stimulation von Nerven und Muskeln (lEC 60601-2-10:2012
+ A1:2016); Deutsche Fassung EN 60601-2-10:2015 +
41.2016
DIN EN 60601-2-10 .2Q15-11 - Medizinische elektrische
Geräte - Teil2-10: Besondere Festlegungen für die
Sicherheit einschließlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Geräten zur Stimulation von Nerven
und Muskeln (lEC 60601-2-1Q.2Q12); Deutsche Fassung EN
60601-2-1Q:2015

DIN EN 60601-2-10:2003-04s - Medizinische elektrische
Geräte - Teil2-10: Besondere Festlegungen für die
Sicherheit von Geräten zur Stimulation von Nerven und
Muskeln (lEC 60601 -2-10:1987 + 41:2001-09 +
Corrigendum 1 .2Q02); Deutsche Fassung EN 60601-2-
10:2000 + A1.2Q01

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-16: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Hämodialyse-,
Häm od iafiltrations- und Hämofiltrationsgeräten (l EC 6060 1 -
2-16:2018); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-16:2019
DIN EN 60601-2-16 :2016-02s - Medizinische elektrische
Geräte - Teil2-16: Besondere Festlegungen für die
Sicherheit einschließlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von Hämodialyse-, Hämodiafiltrations-
und Hämofiltrationsgeräten (lEC 60601 -2-16:2012);
Deutsche Fassung EN 60601-2-16:2015
vDE 0750-2-1 6 (201 6-02)e

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-18: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von endoskopischen
Geräten (lEC 60601-2-18:2009); Deutsche Fassung EN
60601-2-18:2Q15

DIN EN 60601-2-18 .2001-12s - Medizinische elektrische
Geräte - Teil2-18: Besondere Festlegungen für die
Sicherheit von endoskopischen Geräten (lEC 60601-2-
18:1996 + 41:2000); Deutsche Fassung EN 60601-2-
18:1996 + 41:2000

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-20: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Transportinkubatoren
(lEC 60601-2-20:2QQ9 + Cor:2012 + Cor.:2013 + 41:2016);
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Reg.-Nr.: PL-MDR-0'14
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

DtN EN 60601-2-21

DtN EN 60601-2-23

DtN EN 60601-2-24

DtN EN 60601-2-25

DtN EN 60601-2-26

DtN EN 60601-2-27

DtN EN 60601-2-30

DtN EN 60601-2-34

DtN EN 60601-2-36

2017-09

2016-08

2016-04

2016-08

2016-02

2015-04

2000-12a{^

2015-01

2015-11

Deutsche Fassung EN 60601 -2-20.2009 + A1 1 :2011 +
41.2016

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-21: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von
Säu g I ingswärmestrah lern (l EC 60601 -2-21 : 2009 +

Cor.:2013 + ,A1 :2Q16); Deutsche Fassung EN 60601-2-
21:2009 + Al 1 :2011 + A1:2016

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-23: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten für die
transkutane Partialdruckübenruachung (lEC 60601 -2-
23:2011 ); Deutsche Fassung EN 60601-2-23:2015

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-24: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von lnfusionspumpen und
lnfusionsreglern (lEC 60601-2-24.2Q12); Deutsche Fassung
EN 60601 -2-24:2.015

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-25: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistu n gsmerkmale von Elektrokardiog raphen
(lEC 60601-2-25:2011); Deutsche Fassung EN 60601-2-
25.2015

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-26: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von
E I e ktroenzeph a I o g ra phen ( I EC 6060 1 -2-26:20 I 2); De utsche
Fassung EN 60601 -2.26:201 5

Medizinische elektrische Geräte - Teil2-27: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Elektrokardiographie-
Ü berwachu ngsgeräten ( I EC 6060 1 -2-27 :2Q 1 1 + Cor:20 1 2);
Deutsche Fassung EN 60601 -2-27 :201 4

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-30: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von automatischen,
zyklischen, nicht-invasiven Blutdruckübenruachungsgeräten
(lEC 60601-2.30:1999); Deutsche Fassung EN 60601-2-
30:2000

Medizinische elektrische Geräte - Teil2-34. Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentl ichen Leistu ngsmerkmale von invasiven Blutdruck-
Überuvachungsgeräten (lEC 60601 -2-34:2011 ); Deutsche
Fassung EN 60601 -2-34.201 4

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-36: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten zur
extrakorporal induzierten Lithotripsie (lEC 60601 -2-36.2üQ;
Deutsche Fassung EN 60601 -2-36.201 5
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

DIN EN 60601-2-37 :2016-11

DIN EN 60601-2-39 :2020-05

DIN EN 60601 -2-40 : 2019-04

DIN EN 60601-2-41 :2016-02

DIN EN 60601 -2-46 : 2020-04

DIN EN 60601-2-47 :2016-02

DIN EN 60601-2-49 : 2016-10e

DIN EN 60601-2-50 :2017-09

DIN EN 60601-2-57 :2011-11

DIN EN 60601-2-36.1997-12e - Medizinische elektrische
Geräte -Teil2: Beqondere Festlegungen für die Sicherheit
von Geräten zur extrakorporal induzierten Lithotripsie (lEC
60601 -2-36.1 997); Deutsche Fassung EN 60601-2-36:1997

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-37: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Ultraschallgeräten für
die medizinische Diagnose und Übenvachung (lEC 60601-2-
37:2007 + A1:2015); Deutsche Fassung EN 60601-2-
37:2008 +A11:2011 + A1:2015

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-39: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Peritoneal-Dialyse-
Geräten (lEC 60601-2-39:2018); Deutsche Fassung EN IEC
60601-2-39:2019

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-40: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Elektromyographen
und Geräten für evozierte Potentiale (lEC 60601-2-4O.2016);
Deutsche Fassung EN 60601 -2-40:2019

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-41: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Operationsleuchten
und Untersuchungsleuchten (lEC 60601 -2-41:2009 +
A1:2013); Deutsche Fassung EN 60601-2-41:2009 +
A1:2Q15

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-46: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Operationstischen
(lEC 60601-2-46:2016); Deutsche Fassung EN IEC 00001-
2-46:2019

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-47: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von ambulanten
elektrokard iog ra ph ischen System en ( I EC 6060 1 -2-47 :20 1 2) :

Deutsche Fassung EN 60601 -2-47:2015

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-49: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von multifunktionalen
Patientenübenvachungsgeräten (lEC 60601 -2-49:2A1 1);
Deutsche Fassung EN 60601 -2-49:2015

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-50: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Säuglings-
Phototherapiegeräten - (lEC 60601-2-50:2009 + Cor. 1:2010
+ A1:2016); Deutsche Fassung EN 60601-2-50:2009 +
All:2011 + A1:2Q16

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-57 : Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten mit Nicht-
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

DIN EN 61010-2-040: 2016-06

DtN EN 61010-2-101 .2017-10

DIN EN 61326-2-6: 2013-09

DtN EN tSO 80601-2-12 .2020-
07

DIN EN IEC 80601-2-30:2020-
03

DIN EN 80601-2-35 : 2017-11

Laser-Lichtquellen für die Anwendung in der Therapie,
Diagnose, Übenvachung und für kosmetische/ästhetische
Zwecke (lEC 60601:2-57:2011); Deutsche Fassung EN
6Q601-2-57.2011

VDE 0750-2-57:2011-11

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborgeräte - Tell2-040: Besondere
Anforderungen an Sterilisatoren und Reinigungs-
Desinfektionsgeräte für die Behandlung medizinischen
Materials (lEC 61010-2-Q4O:2015); Deutsche Fassung EN
61010-2-O4O:2015

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborgeräte - Teil2-101. Besondere
Anforderungen an ln-vitro-Diagnostik (lVD)-Medizingeräte
(lEC 61010-2-101:2015); Deutsche Fassung EN 61010-2-
101:2017

DIN EN 61010-2-101 : 2003-09e - Sicherheitsbestimmungen
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil
2-101: Besondere Anforderungen an ln-vitro-Diagnostik-
(lVD-) Medizi n geräte (l EC 6 1 O 1 0-2-1 Ql :2002, modifiziert) ;

Deutsche Fassung EN 61 010-2-101 .2002

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-
Anforderungen - Teil 2-6: Besondere Anforderungen -
Medizinische ln-vitro-Diagnosegeräte (lVD) (lEC 61 326-2-
6:2012); Deutsche Fassung EN 61326-2-6.2013

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-12: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Beatmungsgeräten für
die lntensivpflege (lSO 80601 -2-12:2020); Deutsche
Fassung EN ISO 80601-2-12:2020

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-30: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von automatisierten nicht-
invasiven Blutdruckmessgeräten (lEC 80601 -2-30'.2018);
Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-30'.2019

DIN EN 80601 -2-30 :2016-02 - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 2-30: Besondere Festlegungen für die
Sicherheit einschließlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von automatisierten nicht-invasiven
Blutdruckmessgeräten (lEC 80601 -2-30.2Q09 +
Corrigendum Jan. 2010 + A1:2013); Deutsche Fassung EN
80601 -2-30:2010 + A1'.201 5

DIN EN 80601-2-30 : 2011-05e - Medizinische elektrische
Geräte - Teil 2-30: Besondere Festlegungen für die
Sicherheit einschließlich der wesentlichen
Leistungsmerkmale von automatisierten nicht-invasiven
Blutdruckmessgeräten (lEC 80601 -2-30:2009 + Cor. :2010);
Deutsche Fassung EN 80601 -2-30.2Q10

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-35: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
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Reg.-Nr.: PL-MDR-O14
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

DIN EN IEC 80601-2-49:2020-
10

DIN EN 80601-2-58 :2020-06

-+G
--.-wesentlichen Leistungsmerkmale von Decken, Matten und

Matratzen zur Erwärmung von Patienten in der
medizinischen Anwendung (lEC 80601 -2-35:2009 +
Cor.:2012 + Cor.:2015 + 41 .2016); Deutsche Fassung EN
80601-2-35:2009 + Al l:2011 + AC:2015 + 41 .2016

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-49: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von multifunktionalen
Patienten ü benrvach u n g sgeräten ( I EC 8060 1 -2-49:20 1 8) ;

Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-49:2019

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-58. Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale für Geräte zur
Linsenentfernung und Geräte zur Glaskörperentfernung in
der Augenchirurgie (lEC 80601 -2-58.2Q14 + A1:2016);
Deutsche Fassung EN 80601-2-58.2015 + 41:2019

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-59: Besondere
Anforderungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Wärmebildkameras
für Reihenuntersuchungen von Menschen auf Fieber (lEC
8060'l-2-59:2017); Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-
59:2019

Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-61: Besondere
Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der
wesentlichen Leistungsmerkmale von Pulsoximetriegeräten
(lSO 80601 -2-61:2017, korrigierte Fassung 2018-02);
Deutsche Fassung EN ISO 80601-2-61:2019

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements
for basic safety and essential performance
+ Corrigendum 1 :2006-12
+ Corrigendum 2 .2007-12
+Amendment 1 :2012-07
+Amendment2:2020-07
ANSI/AAMI ES60601-1 :2Q05 & A1:2012
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601 -1 : 1 4
Jls T 0601-1 .2Q17-03

IEC 60601-1 .2005-12e - Medical electrical equipment -
Part 1: General requirements for basic safety and essential
performance

Medical electrical equipment - Part 1-1: General
requirements for safety; Collateral standard: Safety
requirements for medical electrical systems

Medical electrical equipment - Part 1-2: General
requirements for basic safety and essential performance -
Collateral standard : Electromag netic disturbances -
Requirements and tests
+Amendment 1 :2020-09

17t22
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

IEC 60601 -1-4 : 1996-058

IEC 60601-1-6:2010-01

IEC 60601-1-8:2006-10

IEC 60601 -1-11 : 2015-01

IEC 60601-2-2:2017-03

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements
for safety - 4. Collateral standard: Programmable electrical
medical systems
+Amendmentl:1999-10

Medical electrical equipment - General requirements for
basic safety and essential performance - Collateral
Standard: Usability
+Amendment 1 :2013-10
+ Amendment2 2020-07

IEC 60601-1-6 : 2006-12e - Medical electrical equipment -
Part 1-6: General requirements for basic safety and
essential performance - Collateral Standard: Usability

Medical electrical equipment - Part 1-8: General
requirements for basic safety and essential performance -
Collateral standard: General requirements, tests and
guidance for alarm systems in medical electrical equipment
and medical electrical systems
+Amendmentl:2012-11
+Amendment2:2020-07

Medical electrical equipment - Part 1-1 1: General
requirements for basic safety and essential performance -
Collateral Standard: Requirements for medical electrical
equipment and medical electrical systems used in the home
healthcare environment

IEC 60601-1-11 .2010-04a. Medical electrical equipment -
Part 1-11: General requirements for basic safety and
essential performance - Collateral standard: Requirements
for medical electrical equipment and medical electrical
systems used in the home healthcare environment
+ Corrigendum 1 :2011-04
+Amendment 1 :2020-07

Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of high frequency surgical equipment and high frequency
surgical accessories

IEC 60601 -2-2:2009-028 - Medical electrical equipment -
Parl2-2 Particular requirements for the basic safety and
essential performance of high frequency surgical equipment
and high frequency surgical accessories
+ Corrigendum 1 :2014-Q2
IEC 60601-2-2:2006-07e - Medical electrical equipment -
ParI2-2: Particular requirements for the basic safety and
essential performance of high frequency surgical equipment
and high frequency surgical accessories

Medical electrical equipment - Part 2-3: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of short-wave therapy equipment
+Amendment 1 :2016-04
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Reg.-Nr.: PL-MDR-014
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2O23

IEC 60601-2-4:2010-12

IEC 60601-2-5:2Q09-07

IEC 60601-2-6:2012-04

tEc 60601-2-10 . 2012-06

IEC 60601 -2-16 : 2012-03c'^

rEc 60601 -2-18 .2009-08

IEC 60601 -2-20 : 2009-02

IEC 60601-2-21 : 2009-028

-+G
---

Medical electrical equipment - Part 2-4: Parlicular
requirements for the basic safety and essential performance
of cardiac defibrillators
+Amendment 1 :2018-02

Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of ultrasonic physiotherapy equipment

Medical electrical equipment - Part 2-6: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of microwave therapy equipment
+Amendment 1 :2016-04

Medical electrical equipment - Part 2-10: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of nerve and muscle stimulators
+Amendmentl:2016-04
IEC 60601-2-10:19878 - Medical electrical equipment; part
2: particular requirements for the safety of nerve and muscle
stimulators
+Amendmentl:2001-09
+ Corrigendum'1 : 2002-02

Medical electrical equipment - Part 2-16. Particular
requirements for basic safety and essential performance of
haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration
equipment

Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
endoscopic equipment
IEC 60601-2-18:1996-08E - Medical electrical equipment -
Parl2 Particular requirements for the safety of endoscopic
equipment
+Amendmentl:2000-07

Medical electrical equipment - Part 2-20: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of infant transport incubators
+ Corrigendum 1 .2012-02
+ Corrigendum 2 :2013-Q2
+Amendment 1 :2016-04

Medical electrical equipment - Part 2-21: Paräcular
requirements for the basic safety and essential performance
of infant radiant warmers
+ Corrigendum 1 :2Q13-Q2
+Amendment 1 :2016-04

Medical electrical equipment - Pad 2-23: Parlicular
requirements for the basic safety and essential performance
of transcutaneous partial pressure monitoring equipment
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Reg.-Nr.: PL-MDR-O14
Anlage zum Bescheid vom 27.02.2023

tEc 60601-2-24 
" 
2012-10

IEC 60601 -2-25 : 201 1-10

I EC 60601 -2-26 : 2012-05c'^

tEc 60601-2-27 . 2011-03

IEC 60601 -2-34 : 201 1-05

IEC 60601 -2-36 : 2014-04

tEc 60601 -2-37 . 2007 -08

IEC 60601 -2-39 : 2018-04

IEC 60601 -2-40 : 20'1 6-08

IEC 60601-2-41 : 2009-08

IEC 60601 -2-46 : 201 6-08

IEC 60601-2-47 : 2012-02

Medical electrical equipment - Part 2-24. Parlicular
requirements for the safety and essential performance of
infusion pumps and controllers

Medical electrical equipment - Part 2-25: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
electrocardiographs

Medical electrical equipment - Part 2-26. Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of electroencephalog raphs

Medical electrical equipment - Part 2-27: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of electrocardiographic monitoring equipment
+ Corrigendum 1 :2012-OS

Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of invasive blood pressure monitoring equipment

Medical electrical equipment - Part 2-36: Padicular
requirements for the basic safety and essential performance
of equipment for extracorporeally induced lithotripsy

IEC 60601-2-36:1997-038 - Medical electrical equipment -
ParI2: Particular requirements for the safety of equipment
for extracorporeally induced lithotripsy

Medical electrical equipment - Part 2-37. Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of ultrasonic medical diagnostic and monitoring equipment
+Amendmentl:2015-06

Medical electrical equipment - Part 2-39: Particular
requirements for basic safety and essential performance of
peritoneal dialysis equipment

Medical electrical equipment - Part 2-40: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of electromyographs and evoked response equipment

Medical electrical equipment - Part 2-41: Parlicular
requirements for basic safety and essential performance of
surgical luminaires and luminaires for diagnosis
+Amendment 1 :2013-10

Medical electrical equipment - Part 2-46: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of operating tables

Medical electrical equipment - Part 2-47: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of ambulatory electrocardiographic systems

Medical electrical equipment - Part 2-49: Parlicular
requirements for the basic safety and essential performance
of multifunction patient monitoring equipment
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Medical electrical equipment - Part 2-50: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of infant phototherapy equipment
+ Corrigendum 1 :2010-08
+Amendment 1 :2016-04

Medical electrical equipment - Part 2-57: Parlicular
requirements for the basic safety and essential performance
of non-laser light source equipment intended for therapeutic,
diagnostic, monitoring and cosmetic/aesthetic use

Medical electrical equipment - Part 4-2: Guidance and
interpretation - Electromagnetic immunity: performance of
medical electrical equipment and medical electrical systems

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use - Part 2-Q4O:
Particular requirements for sterilizers and washer-
disinfectors used to treat medical materials
IEC 61010-2-040:2015-Q7s - Safety requirements for
electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use - Part 2-O4O: Particular requirements for
sterilizers and washer-disinfectors used to treat medical
materials

Safety requirements for electrical equipment for
measurement, control, and laboratory use - Part 2-101:
Particular requirements for in vitro diagnostic (lVD) medical
equipment

IEC 61010-2-101 : 2015-01s - Safety requirements for
electrical equipment for measurement, control and
laboratory use - Parl2-101: Particular requirements for in
vifro diagnostic (lVD) medical equipment

Electrical equipment for measurement, control and
laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular
requirements - ln vitro diagnostic (lVD) medical equipment

Medical electrical equipment - Part 2-26: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of electroencephalog raph

Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of automated non-invasive sphygmomanometers
IEC 80601-2-3Q .2009-018 - Medical electrical equipment -
Part 2-30: Particular requirements for basic safety and
essential performance of automated non-invasive
sphygnomanometers

Medical electrical equipment - Part 2-35: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of heating devices using blankets, pads and mattresses and
intended for heating in medical use
+Amendment 1 :2016-04

\... .a 1-2-57 :2011-01

IEC/TR 60601 -4-2 : 2016-05

IEC 61 01 0-2-040 : 2Q20-05

IEC 61 010-2-101 : 2018-10

IEC 61326-2-6 : 2012-07

IEC 80601 -2-26 : 201 9-05

IEC 80601 -2-30 : 201 8-03
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IEC 80601 -2-35 : 2009-1 0e
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|EC80601-2-49.2018-03 Medicalelectrical equipment -Part2-49:
requirements for the basic safety and
of multifunction patient monitors

IEC 80601-2-58:2014-09 Medical electrical equipment - Part 2-58:
requirements for the basic safety and
of lens removal devices and vitrectomy d
ophthalmic surgery

IEC 80601 -2-59 : 2017 -Og

Abkürzungen

CENELEC

DIN

EN

tEc

tso

IVD

Medizinprodukte,
aktive

VDE

a

Medical electrical equipment - Part 2-59: Particular
requirements for the basic safety and essential performance
of screening thermographs for human febrile temperature
screening

European Com m ittee for Electrotech nical Standard ization

Deutsches lnstitut für Normung

Europäische Norm

lnternational Electrotechnical Commission

I nternational Org anization for Standardization

ln-vitro Diagnostika

medizinisch-elektrische Geräte, medizinisch-elektrische Systeme und
Komponenten

Verband der Elektrotechn i k Elektronik I nformationstech nik e.V.

Von der Normung zurückgezogene Regelwerke im Bereich der
aktiven Medizinprodukte, die aufgrund bestehender
außereuropäischer regulatorischer Anforderungen noch Venryendung
finden.
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1 Gesetz zur Durchführung unionsrechtlicherVorschriften betreffend Medizinprodukte (Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz

- MPDG)
2 Verordnung (EU) 2017 1745 über Medizinprodukte
3 Verordnung (EU) 20171746 über in vitro-Diagnostika
4 DIN EN ISO/IEC 17025 :2018-03 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien
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